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Traitement statistique

wŜǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ !ǉǳŀǊŜŦ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ wƘƾƴŜ aŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜ /ƻǊǎŜ
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1. Estimation des incertitudes de mesure incluant la contribution 
ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ  -ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ
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Traitement statistique

Exploitation des données : décomposition de la variance (s²) 

s²totale = s²mesure+ s²variabilité milieu

Avec  s²mesure= s²prélèvement+ s²analyse

×Le ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ƧǳǎǉǳΩŀǳ 
laboratoire est incluse dans le prélèvement

×9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŀƭŞŀǘƻƛǊŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ 

Plan simple

Plan déséquilibré
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Traitement statistique

Composante des incertitudes évaluées :
ÅCette étude ςU Aquaref

Å[ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ςU Labo

Echantillonnage Analyse

Dispersion - Fidélité 
intermédiaire

Justesse
Dispersion - Fidélité 

intermédiaire
Justesse

U Aquaref oui oui

U Labo oui oui

Matériaux de 
référence certification
Essais 
interlaboratoires

Essais 
interlaboratoires 
échantillonnage
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Traitement statistique

Traitement préliminaire

Calcul du taux de quantification => sélection des substances parmi les 77 analysées
üÉchelle de la station ςcampagnes temporelles

üEchelle du bassin ς35 stations de la campagne spatiale / 15 stations de la campagne temporelle
ÁParamètres physico-chimiques majeurs: entre 81 % et 100 %

ÁMétaux : entre 53 % et 100 %

ÁMicropolluants organiques : entre 3 % et 100 %. Seule la carbendazineƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ détectée

Critère retenu pour réaliser le traitement statistique : 
ütaux de quantification > 40%
Á 52 paramètres ςcampagnes temporelles

Á 53 paramètres - campagne spatiale
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Traitement préliminaire

Histogrammes de distribution

=> Classement par typologie
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Traitement statistique

Traitement préliminaire

Remplacement des données < LQ par LQ/2

Identification des valeurs aberrantes
üDifférences a-b1 et b1-b2 en valeur et en relatif (%)

üDéfinition de seuils de détermination des points aberrants

Différence en valeur > 3 x LQ 

Et différence relative >  à U analytique ou 50% (la plus grande)

cible

B

A

b1

b2

a

Prélèvement Analyses
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Exemple des nitrates

Traitement statistique

Á Seuils de détermination des points aberrants : > 2 mg/L-NO3 (3x LQ) et 25% (U Labo)
0 / 179 échantillons éliminés
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Exemple des MES 

Traitement statistique

Á Seuils de détermination des points aberrants : > 3 mg/L (3 x LQ) et 40% (U Labo) 
7 / 179 échantillons éliminés
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Exemple de la turbidité

Traitement statistique

Á Seuils de détermination des points aberrants : écart > 2 NTU (arbitraire)  et 25% (U Labo)
23 / 179 échantillons éliminés
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