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Journée technique 
Echantillonnage

23/01/2025

Impact des consommables et matériels

Méthode d’analyse et prélèvement
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Développement d’une méthode d’analyse accréditée

Etude du flaconnage  

Développement des PFAS initié en 2022 sur la base des normes en 

cours

L’une des premières étapes au regard de la bibliographie : 
➔ validation de la nature du flaconnage

Dopage d’une eau douce à 20 ng/L en PFAS  dans un vial en 

verre et dans un vial en polypropylène

Comparaison des réponses de chaque molécule après injection 

directe en LC/MS-MS 
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CONCLUSION

Choix du verre

pour le 

développement 

d’une méthode 

accréditée PFAS
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Analyse des risques de pollution

Echantillonnage 

Ce qui a été évalué

- L’échantillonneur

- Les tuyaux

- Les dispositifs d’homogénéisation et de partage
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Dispositif de prélèvement
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Dispositif d’homogénéisation et de partage
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Dispositif d’homogénéisation et de partage portable
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Résultats d’analyse

Année 2023 : 

Essais en statique par trempage pendant 3 semaines afin de vérifier 

l'impact des différents types de matériaux utilisés sans nettoyage 

préalable

Blanc 

analyse

Trempage 

Tricoclaire

Trempage 

Teflon

Trempage 

Polyéthylène

Résultats des 20 PFAS

AM du 20/06/2023
< LQ < LQ

4,1 ng/L en 

PFOS
< LQ

Année 2024 : 

Essais en dynamique après nettoyage  des différents systèmes de 

prélèvement selon nos bonnes pratiques 
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Résultats d’analyse

CONCLUSION

Choix d’utiliser des tuyaux en PE et du flaconnage verre pour le prélèvement 

des PFAS

Blanc analyse
Pompe immergée 1 

tuyau tricoclaire

Pompe immergée  2 

tuyau Polyéthylène

Résultats des 20 PFAS

AM du 20/06/2023
< LQ < LQ < LQ

Blanc analyse

Echantillonnage 

avec tuyau 

Polyéthylène 

Echantillonnage 

avec 

Homogénéisateur 

fixe

Echantillonnage 

avec 

Homogénéisateur 

portable

Résultats des 20 PFAS

AM du 20/06/2023
< LQ < LQ < LQ < LQ

Note : 1ng/L < LQ < 2,5 ng/L
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