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▪Circuit 57 Eaux - Analyses terrain par préleveurs créé en 2008

150 participants et des paramètres avec 500 résultats.

▪Mise en place d’un essai sur site en 2018 en partenariat avec
Aquaref.

▪Deux autres essais proposés en 2019 :

- Nantes, en avril

- Verneuil-en-Halatte, en septembre.

CONTEXTE
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3 sites de mesures

▪Base de loisirs

Solution étalons et mesures in-situ

▪Petit cours d’eau

Mesures in-situ

▪Grand cours d’eau (Loiret)

Mesures in-situ et prélèvement

Essai sur site « Orléans 2018 » 
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Essai sur site « Orléans 2018 » 
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▪Utilisation de solutions étalons certifiées

pH : Valeur assignée : 7,41 ; [7,31;7,51]

RESULTATS – SOLUTIONS ETALONS

Tous les résultats sont dans l’intervalle défini par le fournisseur.
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▪Utilisation de solutions étalons certifiées

Conductivité : Valeur assignée 445 µS/cm ; [435;455]

RESULTATS – SOLUTIONS ETALONS

Une série de données est en dehors de l’intervalle.
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RESULTATS – SOLUTIONS ETALONS
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▪ Valeur de consensus

▪ Homogénéité controlée en continu / au cours de la période de
mesure

RESULTATS – MESURES IN-SITU
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RESULTATS – MESURES IN-SITU
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pH (site 1) : Valeur assignée : 8,26 ; [7,94;8,58]

pH (site 2) : Valeur assignée : 7,30 ; [6,84;7,76]

RESULTATS – MESURES IN-SITU
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Conductivité (site 1) : Valeur assignée : 323 µS/cm ; [317;329]

Conductivité (site 2) : Valeur assignée : 191 µS/cm ; [185;197]

Conductivité (site 3) : Valeur assignée : 283 µS/cm ; [276;290]

RESULTATS – MESURES IN-SITU
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Oxygène dissous : Valeur assignée : 7,61mg O2/l ; [6,75;8,47]

RESULTATS – MESURES IN-SITU

Participant 4609 : biais systématique

Participant 1611 : pas de biais systématique ; prélèvement au seau.
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▪COT, MES, Ammonium, Nitrite, Nitrate, Azote Kjeldahl,
Orthoposphate, Phosphore total

▪ Résultats obtenus extrêmement similaires

RESULTATS – PRELEVEMENT

Phosphates COT
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▪ Influence spatio-temporelle (cas épandage pesticides)

▪ Stratégie d’échantillonnage (localisation, gué/canne)

▪ Délais d’analyses (début/fin de tournée)

▪ Stabilisation / flaconnage

AUTRES SOURCES DE VARIABILITE DU 

PRELEVEMENT
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INCERTITUDES

▪ Essai d’aptitude = essai de justesse

▪ Information principale à exploiter : le biais

▪ Incertitude
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INCERTITUDES - BIAIS

biais
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INCERTITUDES – Variations aléatoires

Ecart-type de fidélité intermédiaire SFI
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INCERTITUDES

Limite dans la mise en œuvre d’un plan expérience pour les analyses 
in-situ

▪ Mouvance des matériaux

▪ Stabilité des matériaux
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INCERTITUDES

Ecart-type de reproductibilité de l’essai d’aptitude

Paramètres x*m s*r r (2,8 x s*r) s*R R (2,8 x s*R)

pH 8,26 0,02 0,06 0,16 0,45

Conductivité 323,00 0,4 1,1 3,0 8,5

Oxygène dissous 8,92 0,06 0,17 0,33 0,94
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INCERTITUDES

Influence du niveau ou de la concentration

Exemple de profil d’exactitude
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INCERTITUDES

Utilisation de l’incertitude revendiquée

X +/- U(X) VA +/- U(va)
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Conclusion

▪ Un premier essai enrichissant avec un certains nombre points

sensibles identifiés (deux autres essais à venir)

▪ Essai d’aptitude = Essai de justesse

information sur le biais

▪ Confronter son incertitude calculée avec les données d’essais
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Merci de votre attention !


